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Recepción y Almacenamiento.  

 En la recepción del material de ensayo, anote la fecha y guárdelo refrigerado a una temperatura 
de entre 2 y 8ºC hasta que sea utilizado.  

 Los materiales de ensayo deberían ser analizados de acuerdo con las fechas límite mostradas 
en la página web: https://portal.proficiencytestingschemes.com.  

Detalles de las Muestras 03 – 32.  

 El material de ensayo representa una muestra ‘real’ de alimento o producto lácteo, la cual puede 
o no contener los organismos objetivo, en un rango de niveles de inoculación. Puede estar 
presente flora residual. 

 Los materiales de ensayo 28, 29, 30 y 31 se suministran en formato de vial con una cantidad 
pesada de matriz (té, hierba o especial),  para los ensayos de presencia/ausencia se suministran 
25 g y para los ensayos de enumeración 10 g.   

Para las muestras 03-20 y 22-26.  

1. Analice toda la muestra, no la divida antes de la dilución.  
2. Diluya los materiales de ensayo de acuerdo con su tipo como se muestra a continuación, 

después proceda como en el paso 3. 
 

Para los ensayos de recuento, diluya la muestra inicialmente 1:10 utilizando el disolvente de su 
elección, por ejemplo añadiendo 90 mL de disolvente a los 10 g de muestra.  

 
Para ensayos de presencia/ausencia, diluya la muestra con el disolvente de su elección o con 
caldo enriquecido, de acuerdo con su rutina habitual del laboratorio. 
 

3. Mezcle el material de ensayo diluido completamente en condiciones asépticas.   
4. Deje el material de ensayo para reconstituir a temperatura ambiente durante 60 minutos, pero no 

más de 90 minutos. 
5. Inmediatamente antes del análisis, mezcle completamente la muestra reconstituida y después 

analícela utilizando su método habitual. 
6. Recuerde tener en cuenta el factor de dilución inicial cuando calcule los resultados. 
 
Para la muestra 21. 
1. Prepare 225 mL del caldo enriquecido de su elección.  
2. Quite la tapa y el tapón de goma del vial y reconstituya el material de ensayo liofilizado 

añadiendo 10 mL de caldo enriquecido.   
3. Reemplace el tapón y agite para disolver.  
4. Añadir este concentrado al caldo enriquecido restante.  
5. Repetir este procedimiento dos o tres veces para asegurar que todo el material de ensayo 

liofilizado es recuperado del vial. 
6. Mezcle el material de ensayo diluido completamente en condiciones asépticas. 
7. Deje el material de ensayo para reconstituir a temperatura ambiente durante un mínimo de 60 

minutos, pero no más de 90 minutos. 
8. Analice la muestra utilizando su método habitual. 
 

https://portal.proficiencytestingschemes.com/
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Para las muestras 27 y 32. 

1. Prepare 10 mL del disolvente que usted elija.   
2. Quite la tapa y el tapón de goma del vial y reconstituya el material de ensayo liofilizado 

añadiendo 10 mL de disolvente. Estos 10 mL de muestra representan una muestra de 10 g que 
debería ser tratada como una muestra limpia, es decir, no tenga en cuenta la dilución inicial 
para calcular los resultados.  

3. Reemplazar el tapón y agitar para disolver. 
4. Mezcle el material de ensayo completamente bajo condiciones asépticas.  
5. Deje el material de ensayo para reconstituir a temperatura ambiente durante 60 minutos, pero no 

más de 90 minutos. 
6. Inmediatamente antes del análisis, mezcle completamente la muestra reconstituida y después 

analícela utilizando su método habitual. 
7. No tenga en cuenta el factor de dilución inicial a la hora de calcula los resultados. 

 
Para las muestras 28, 29, 30 y 31. 

1. Prepare el disolvente como se especifica en su método de análisis en el volumen apropiado para 
el tamaño de la muestra (10 ó 25 g de muestra).  

2. De este volumen tomar 10 mL y añadirlo al vial después de quitar el tapón de forma aséptica.  
3. Reemplace el tapón y agite para disolver. 
4. Déjelo a temperatura ambiente durante un mínimo de 60 minutos pero no más de 90.     
5. Reconstituya la matriz de té, hierba o especial con la cantidad restante de disolvente preparada 

en el paso 1.  
6. Añada el contenido del vial preparado en el paso 2 a la preparación de la matriz del paso 5 y lave 

el vial dos o tres veces para asegurarse de que todo el contenido del vial se recupera.  
7. Inmediatamente antes del análisis, mezcle completamente la muestra reconstituida y después 

analícela utilizando su método habitual. 
8. Recuerde tener en cuenta el factor de dilución inicial cuando calcule los resultados.  

Detalles de las muestras 33 y 34. 

 El material de ensayo contiene un cultivo puro de un microorganismo. 

 La muestra se suministra como un material de ensayo liofilizado dentro de un vial de cristal.  

Para las muestras 33 y 34. 

1. Reconstituir la muestra añadiendo 9 mL del diluyente de su elección. 
2. Mezcle el material de ensayo totalmente bajo condiciones asépticas. 
3. Deje reconstituir el material de ensayo a temperatura ambiente durante un mínimo de 60 

minutos, pero no más de 90 minutos. 
4. Inmediatamente antes del ensayo, mezcle la muestra reconstituida totalmente. 
5. Utilice un medio no selectivo e incube a temperatura mesofílica. 
6. Utilizando su conocimiento en microbiología y siguiendo los ensayos estándar de microbiología, 

determine la identificación del organismo contenido en el material de ensayo 33, y la serología 
de Salmonella para el material de ensayo 34. 
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El material de ensayo 35 es un ejercicio en papel, en el que se incluyen instrucciones en la 
información.  

Registro de Resultados.  

 Todos los resultados deberían ser enviados utilizando PORTAL.  

 Por favor diríjase a https://portal.proficiencytestingschemes.com.  

 Regístrese utilizando su Lab ID, nombre de usuario y contraseña.  

 La guía de usuario de PORTAL se puede descargar de la sección ayuda (Help).  
  
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita ayuda. 
Juan Galisteo Ochaíta 
Tel: +34 93 308 41 81/+34 608 17 46 77 
Email: juan.galisteo@lgcgroup.com  

 

Precauciones.  

 Los materiales de ensayo contienen microorganismos viables y se proporcionan suponiendo 
que el comprador dispone de personal competente y cualificado para manejarlos de forma 
segura. Los materiales de ensayo solo deben ser abiertos en un laboratorio por personal 
cualificado.  

 Revise la Hoja de Seguridad para obtener información del manejo y eliminación de los 
materiales de ensayo. 
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